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S973 Air and Water Check 

Instrument : MSD2 2 

Fri Rug 0^ 08:27:3^ 2 06 

scan, ,0.00 ^ ,5.00 S.,p.„, - , .,„.,, „ 3..p. 0.10 ^ ' "° "-"-" ^^1A5^3. S 

69 peaks Base: 69.00 Abundance: 339072 
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^Vf.^ Abund Bel Abund Iso Mass Iso Abund Iso Ratio 

69.00 339072 100.00 70.00 365"= 

18.10 2819 0.83 19. DO 

28. 10 4239 1.25 29.00 
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Current Pa rams used: ATUNE . U 
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Relatiue abundances: 
18/69 = 0.83 
28/69 = 1 .25 
32/69 = 0.43 
44/69 = 0.06 
28/ia = 150 . 37 
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